SPEKTROMETBR 20 0S0 
CnEKTPOMETP 20 0S0 
20 050 SPECTROMETER 



ESSELEKTRONlK>OTTO SCH5N< DRESDEN 
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Yerzelciinls der Leitjerplalitjenansichteii 



542 293.1 StaMllsierteil 4 

099 022*5 Transistorregelmodul 5 

516 875.7 Regelteilmodul^ ^ 

542 309.8 Generator 0 

542 304.0 VervieXfacher 

542 281.0 Leiterplatte, komplett g 

542 284.3 Leiterplatte, komplett g 

542 265.0 Analysator 

542 261.8 Zahler , 

542 389.3 -ADA (Analog-Digital-Analysator) ^2 

542 399.8 PRS (Programmierbarer Pestwertspeicher) -^3 

542 445.1 OPS (Operativer Programmspeicber) ^4 

542 395.7 ZRE (Zentrale Eecheneinheit) 

542 256.2 Ansteuerung 

542 244'. 1 Tastatur 

542 250.5 Anzeige ^g. 

542 223.2 Relaisspannung /jg 



Verzeichnis der Stromlaufpl^e 



542 293.1 Stabilisierteil 43 

099 008.1 und 

099 009.8 KiiJilkorperbaustein 44 

099 022.5 5)ranaistorregelmodul 45 

516 875.7 Eegelteilmodal 43 

542 244.1 Tastatur 4g 

542 223 .2 Re lai sspannung 4^ 

20 050 Spektrometer Blatt 1 siehe Anhang 

20 050 Spektrometer Blatt 2 >i 

542 302.4 Hocbspannung t> 

542 270.6 Verst^ker n 

542 265.0 Analysator it 

542 261.8 Zahler Blatt 1 n 

542 261.8 Zahler Blatt 2 11 

542 256.2 Ansteuerung Blatt 1 it 

542 256.2 Ansteuerung Blatt 2 n 

542 250.5 Anzeige it 

542 200.7 Stromversorgung 



II 
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Eriauter\mp;eD zu den lelterpl attenanslchtexi (PoBition der Bauelemente) und den Strom - 
laufDlgnen 



Die Bamerkungen auf den Laiterkartenaneichten und den StromlaufplSnen Bind deutsoh- 
sprachig ausgefUhrt. 

Zur bequemen Benutzung iet im folgendan jedooh eine nach dam deutschan Alphabet ge- 
ordnate Gaganttbarstellung der deutschen \md aer antaprechenden russ±schen und eng- 
liaohen Begriffe zu finden. 

noHCHeHHH K n ewHHx lUEaT (pacnojiosceHHe jieTajie&)H cxeMaM TOKonDoxoKgeHHH 

SaMe^aHHH na BHjiiax neqaTHHX njiaT h cxeiviax TOKonpoxo^eHM npHBeseHH na HeMeipcoM 
H3HK6a OflHaKO juiH yji;o(3Horo HcnojE&soBamiH b jiajiBHeMeM mo^o natoTK pacnojiosceHHoe no 
ajrfiaBHTy conocTaBJieHne neMeixKHx n cooTBeTCTBeHHHx pyccrax n aHrjuiKCKnx BHpaKeHHil. 



Explanations with Respect t o C«, Board Illustration a (Com ponent Location) and ViTirlne 
Diagrams 

The notes on p*o, board illustrations and wiring diagrams are in German. 

For the convenience of the User, however, a compilation is included which gives the 
respective terms in alphabetical order together with the English and Russian equiva- 
lents. 



AnschlUsse von oben gesehen 

auf Lbtanschltisse gesehen 

AnschlUsse auf LUtseite 
gesehen 

Ansicht auf Bedienungsseite 

analog 

Ausgabe 

Analog-Digital-Analysator 

Ansteuerung 

Anzeige 

BrUcke entsprechend Pruf- 
vorschrift 

Breitband 

dargestallte Schalter- 
stellung 

Ein/Aus 

Eingabe 

Generator 

grUner Parbpunkt 

Gleichrichterbauatein 



Bnjii Ha KOHTaKTH CBepxy 

Ha nasHHe KOHTaKTu 

BTO Ha KOHTOKTH CO CTODOHU 

cnaeB 

BHfl Ha cTopoHy ynpaBjieHHH 

anajiorHHHo 

BHBOJi; 

AHajiorO“ijgH$poBOH anajmsaTop 
Bjiok ynpaejisHHH 

HHflHKaTOpHHH dJIOK 

Moot eooTseTeTBeHHO npe ,TmH - 

CaHHK) 

umpoKonoTOeHHM 

yKasaHHoe nojiosceHHe nepe- 
KjimaTQjm 

BiuIb/Bhkji. 

Bboji 

leHepaTop 

sejieHaH jiaKOBaa TouKa 

Bjiok BanpaMUTejifi 



Top view of connections 
View of solder tags 
View of solder end 

View of operation side 

analogue 

Output 

Analogue-Digital -Analyzer 

Selection 

Display 

Jumper according to test 
Wide band 

Shown switch position 

On/Off 

Input 

Generator 
Green colour dot 
Rectifier module 
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Hochspannung 

iD Ausliflfertingszustand 
gebrUokt 

Ktlhlkdrper*baus te in 

Lacksicharung 

Leiterplatte 

Lage von Anachlup 1 
(rttcksaitig) 

M-Signal0 Hochspannung 

Montagaplatte , komplett 

nach Anschlu^#**von««« 

Operativer Progranmi- 
speicher 

Pos, •••nnd,.,nich1: 
dargestellt 

Polaritatsanzeige 

Regelteilmodul 

roter Farbpunkt 

Relais 

Relaisspannung 

reset 

Stabilisierteil 

Seitenkennzeichnung, 
z.B, Ausbruch 

SI und G8 auf Hoch- 
epannung 

Schaltkammer 

Signal von System-Bus 

Stromvereorgiang 

Tran s is"t orre ge Imodul 
Tastatur 

Verdrahtung nach Muster 

Vervielfacher 

Verst&pker 

ZKhlar 



Bhcokoc HanpaseKHe 

,npH noeTasKe ooejpneHH 

nepeMHHKOfi 

0xjiaai?5Teji£ ' 

jiaKosaH saiUHTa 

nenaTHafl imaTa 

IIojioKeHHe BHBOjia I 
/odpaTHan cnpoHa/ 

M-cnrHajm bhcokog HanpR3ReHne 

MoHTajRHaH luiaTa, komiui* 

K BHBOJiy... OT... 

OnepaTHBHaH nporpaMMHaa naMHTB 

n03. yKaSBHH 

IlHjtHKamiH no;napHoeTH 
MoHy;oi> c5:ttOKa peiyOTpoBaHHH 
Kpacnaa jiajcoBas TOHKa 
pejie 

HanpEKeime peJie 

BOSBpaT 

Bjiok cTadHjfflsanjiH 

OpHeHTHpoBOHHaH M6TKa, Hanp. 
BH6MKa 

S1 H C8 Ha BHCOKoe HanpHsteHse 

Kajviepa ue^eKJimewE 
CurHaJi cHCTeMH ihhh 
Bjiok imramsi 

TpaHSHCT. peryjmpyKmHt Mosyju> 
KjraBHaTypa 

BjieKTp. MOHTaK no odpasny 

yMHOKHTeJIB 

ycHjmTejiB 

CHeTHHK 



High voltage 
factory-bridged 

Heat sink module 

Lacquer secured 

Printed circuit board 

Position of terminal 1 
(rear end) 

M signals, h*t. 

Assembly board, compl# 

to terminal* • #from* • 

Working storage 
(operative program store) 

Items*., and... not shown 

Polarity indication 
Control module 
Red colour dot 
Relay 

Relay voltage 
reset 

Stabilizer portion 
Side marking by, say, 

GOUt-OUt 

SI and C8 on high voltage 

Switch chamber 
Signal from System Bus 
Power supply 

Transistor control module 
Keyboard 

V/iring according to sample 

Multiplier 

Amplifier 

Counter 
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099 008.1 

Stromlaufplan 
3neKTpMHecKaa cxeMa 
Wiring Diagram A 



und/n/and 099 009.8 
KOHLKORPERBAUSTEIN 
OXJlAAHTEJlb 
HEATSINK MODULE 




099 008.1 

Stromlaufplan 
3neKTpMHecKan cxeiwa 
Wiring Diagram 



und !\a I and 099 009.8 
KOHLKORPERBAUSTEIN 
OX J1 A ANTE Jib 
HEAT SINK MODULE 



0 
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Stromlaufplan 
3/ieKTpMHecKaa cxeMa 
Wiring Diagram 




Stromlaufplan 
3/ieKTpnHecKafl cxeivia 
Wiring Diagram 




TRANSISTORREGELMODUL 
B TPAH3MCJ0PHblM PEryjlHP/fOLUHpl 

MOAYJlb 

TRANSISTORXONTROL 




516 875.7 
REGELTEILMODUL 
MOiiyJlb BJIOKA PEryjIMPOBAHMR 
CONTROL MODULE 
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542 244-.1 
TASTATUR 
KJABMAiyPA 
KEYBOARD 
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